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Введение. Интерпретация результатов лучевой
диагностики злокачественных опухолей молочных
желез по  маммограммам базируется в  основном
на визуальном анализе и зависит от функционального
состояния органа зрения и головного мозга врача-спе-
циалиста. Задачей врача-рентгенолога является рас-
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Рентгеновская маммография считается одним из  основных методов диагностики злокачественных опухолей
молочных желез. Поскольку заключение в основном делается на основе визуального анализа аналогового сним-
ка или цифрового рентгеновского изображения молочной железы, его объективность во многом зависит от про-
фессионального опыта врача-рентгенолога. Таким образом, актуальной задачей является автоматизация про-
цесса анализа рентгеновских маммограмм. Целью данной работы является разработка метода автоматической
классификации типов новообразований на рентгеновских маммограммах. Для этого на основе математического
аппарата контурного анализа аналитически описываются границы уплотнений в  теле молочной железы.
Установлено, что злокачественные новообразования характеризуются контурами изрезанной формы. Это поз-
воляет установить тип новообразования на  основе вычисления коэффициента прямолинейности контура.
Определены значения коэффициентов прямолинейности для злокачественных и доброкачественных новообра-
зований. На репрезентативной выборке пациентов с предварительно известным диагнозом получены приемле-
мые результаты классификации, что свидетельствует о работоспособности предложенного метода.
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познавание с наибольшей вероятностью патологиче-
ских образований на рентгеновской маммограмме.
Организм человека представляет собой сложную
функциональную систему с  прямыми и  обратными
связями. Одной из функциональных систем являет-
ся зрительная система человека. На нее падает
основная нагрузка при анализе рентгеновских мам-
мограмм. При помощи органа зрения производится
поиск, обнаружение и фиксация зрительной инфор-
мации, ее восприятие и опознавание, поиск значи-
мого параметра в визуальном изображении, обнару-
жение изменений в  изображении. Изменения
в органе зрения могут быть обусловлены начальной
катарактой, макулодистрофией сетчатки, возраст-
ной дегенерацией сетчатки, помутнением стекло-
видного тела, частичной атрофией зрительных нер-
вов, которые влияют на  качество анализа рентге-
новских маммограмм.
При визуальном анализе рентгеновской маммо-
граммы врач главным образом обращает внимание
на форму контура новообразования. Математический
аппарат контурного анализа позволяет количествен-
но описывать формы контуров объектов. С целью
разработки методики объективной диагностики типа
новообразований на  рентгеновских маммографиче-
ских изображениях было принято решение использо-
вать математическое моделирование на базе контур-
ного анализа, позволяющего повысить объектив-
ность исследования, уменьшить трудоемкость анали-
за данных. Использование контурного анализа
обеспечивает возможность разработки методов объ-
ективной диагностики рака молочной железы в авто-
матическом режиме [1], что особенно важно для
рентгенологов с небольшим опытом работы.
Цель: совершенствование метода лучевой диаг-
ностики злокачественных опухолей молочной желе-
зы путем использования математического аппарата
контурного анализа.
Материалы и методы. В ходе исследования про-
ведена ретроспективная оценка 168 комплектов
маммограмм пациенток в  возрасте от  38 до  82 лет
с  морфологически верифицированным раком
молочной железы и  100 комплектов маммограмм
пациенток контрольной группы аналогичной воз-
растной категории, при анализе которых патологи-
ческих изменений в молочных железах обнаружено
не было. Снимки маммограмм произведены в стан-
дартных краниокаудальной и  медиолатеральной
косой проекциях с помощью аналогового маммогра-
фа «MammoDiagnostUC». Все аналоговые рентге-
новские маммограммы подверглись оцифровке
с  помощью сканера изображений CanonIR-5220
в высоком разрешении 600 dpiс целью их последую-
щей обработки на ЭВМ. Дальнейший анализ изоб-
ражений на ЭВМ связан с сегментацией изображе-
ний новообразований с  минимальным искажением
формы их контуров, вычислением коэффициентов
линейности контуров новообразований и диагности-
кой типа новообразований исходя из  значений их
коэффициентов линейности.
После оцифровки изображение рентгеновской
маммограммы можно представить как матрицу про-
извольной размерности, каждый элемент которой
(пиксел) кодирует светимость точки. На языке C++
с использованием библиотек Qtи OpenCV был раз-
работан программный комплекс для анализа изоб-
ражений рентгеновских маммограмм [2, 3], вид
которого представлен на рис. 1.
Для обработки используются восьмибитные
изображения, благодаря чему значения яркостей
пикселов изменяются от 0 до 255. Чем ярче пиксел,
тем выше его значение яркости, черному цвету соот-
ветствует нулевое значение яркости. В работе опи-
сан алгоритм локально-оптимальной обработки
изображений [4], позволяющий сегментировать
объекты на полутоновом изображении с минималь-
ным искажением их формы. Данный метод исполь-
зуется для сегментации изображений новообразова-
ний в  теле молочной железы. Для уточнения типа
новообразования врачу на изображении необходимо
выделить область интереса (см. рис. 2, а). Далее
программа строит гистограмму яркости выделенной
области изображения (см. рис. 2, б). Гистограмма
состоит из двух компонент. Первая, расположенная
в пределах изменения яркости от Imin до Im, характе-
ризует распределения яркостей фоновых пикселов
изображения. Вторая компонента, расположенная
в пределах изменения яркостей от Im до Imах, харак-
теризует распределения яркостей пикселов ново-
образования. После построения гистограммы изоб-
ражения выбирается пороговое значения яркости
Iпор, расположенное между двумя указанными ранее
областями на  гистограмме, и  выполняется порого-
вая обработка изображения. Пороговая обработка
изображения заключается в том, что всем пикселям,
яркость которых соответствует фону изображения
(изменяется от  Imin до  Im) присваивается нулевое
значение яркости, а  пикселям, значения яркостей
которых соответствует новообразованию (изменяет-
41
№ 2 (9) 2018 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
Рис. 1. Программный комплекс для анализа изображений
рентгеновских маммограмм
ся от Im до Imах) присваивается максимальное значе-
ние яркости 255. Далее программа автоматически
прослеживает контур новообразования по  методу
Розенфельда.
Под контуром изображения новообразования
будем понимать последовательность комплексных
чисел, каждое из которых задает вектор на плоско-
сти, соединяющий соседние граничные пикселы
изображения новообразования (см. рис. 2, в).
Контуры являются областями на  маммограммах
с высокой концентрацией информации, слабо зави-
сящей от света и яркости. Контур целиком опреде-
ляет форму рентгеновского изображения и  содер-
жит всю необходимую информацию для распознава-
ния изображений по  их формам. Это позволяет
значительно сократить объем обрабатываемой
информации за  счет перехода от  анализа функции
двух переменных к  функции одной переменной.
Контурный анализ значительно расширяет кругозор
молодого врача-рентгенолога, позволяя с  единых
позиций подходить к  обработке оптических видов
изображений на рентгеновских маммограммах.
После прослеживания контура новообразования
в  соответствии с  методом локально-оптимальной
пороговой обработки изображений осуществляется
поиск такого порога по  яркости, при котором про-
исходит минимальное искажение формы изображе-
ния новообразования. Для этого строится зависи-
мость длины контура новообразования от значения
порога (см. рис. 2, г). В  полученной зависимости
находится точка глобального минимума, располо-
женная в  окрестности порогового значения Im.
Значение яркости, соответствующее найденной
точке Iопт, является оптимальным для пороговой
обработки маммографического изображения, при
котором получается контур новообразования
с минимальным искажением формы. После порого-
вой обработки изображения со значением порога
Iопт вновь осуществляется прослеживание контура
новообразования, дальнейшие операции выпол-
няются с найденным контуром.
Как было отмечено ранее, прослеженный контур
уплотнения кодируется последовательностью ком-
плексных чисел . г={g (m)}m=0,…, M. Далее прове-
ряется гипотеза о принадлежности каждого вектора
g (m) контура новообразования к  прямолинейному
участку контура, т.е. проверяется, лежит ли вектор
g (m) на прямой. Для этого для вектора g (m) вычис-
ляется индекс прямолинейности, определяемый
выражением
(1)
Считается, что вектор g (m) лежит на  прямом
отрезке, если его индекс прямолинейности r (m)
DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND RADIOTHERAPY № 2 (9) 2018
42
Рис. 2. Иллюстрация получения контура новообразования с помощью процедуры локально-оптимальной пороговой обработки
изображений: а — сканированное изображение рентгеновской маммограммы с выделенной областью интереса; б — гистограмма
яркости выделенной области; в — контур уплотнения в теле молочной железы, полученный с помощью процедуры локально-
оптимальной обработки изображения; г — зависимость длины контура новообразования от величины порога по яркости
больше 0,9, в противном случае считается, что век-
тор лежит на кривой. Значение d определяет размер
области контура для вычисления индекса прямоли-
нейности, для обработки контуров в  данной работе
d=10. Векторы контура, лежащие на  отрезке пря-
мой, будем обозначать g (l), где l множество из  L
номеров векторов контура новообразования, лежа-
щих на отрезке прямой. На завершающем этапе ана-
лиза контура новообразования вычисляется индекс
прямолинейности всего контура, равный отношению
суммарной длины его векторов, лежащих на прямо-
линейных участках, ко всей длине контура:
(2)
По рассчитанному значению коэффициента пря-
молинейности осуществляется классификация объ-
екта на изображении.
Результаты и  их обсуждение. При визуальном
анализе изображений рентгеновских маммограмм
были получены различия в формах доброкачествен-
ных и злокачественных новообразований. При обра-
ботке 268 комплектов оцифрованных маммограмм
было установлено, что контуры объектов уплотне-
ний ткани молочной железы доброкачественной
природы имеют коэффициент прямолинейности
в диапазоне от 0,3–0,4, в то время как контуры зло-
качественных опухолей характеризуются низким
значением данного показателя — порядка 0,05–0,1.
При анализе 100 комплектов изображений маммо-
грамм здоровых пациентов с помощью предложен-
ного метода 98 из них были классифицированы как
норма, при анализе 168 комплектов маммограмм,
содержащих злокачественные новообразования
правильно были классифицированы 160. Таким
образом, полученные оценки вероятностей пра-
вильной классификации, равные 0,98 и  0,95 для
злокачественных и доброкачественных новообразо-
ваний соответственно, свидетельствуют об  эффек-
тивности применения предложенного метода клас-
сификации новообразований в  тканях молочной
железы [5–9]. На рис. 3, а и б представлены приме-
ры прослеженных контуров уплотнений молочных
желез пациенток в возрасте 46 лет и 52 лет с морфо-
логически верифицированным раком молочной
железы. Видно, что прослеженные контуры состоят
из волнообразных линий с длинными узкими выбро-
сами, коэффициенты линейности для прослеженных
контуров равны 0,02 и  0,05 соответственно. На
рис. 3, в представлен пример обработки изображе-
ния рентгеновской маммограммы с  уплотнением
паренхимы молочной железы здоровой обследуемой
в  возрасте 39 лет. Выделенный контур уплотнения
имеет вытянутую форму с наличием прямолинейных
фрагментов. Вычисленный коэффициент прямоли-
нейности контура равен 0,229, что позволяет сде-
лать обоснованный вывод о  доброкачественном
характере образования в соответствии с предложен-
ным методом.
Диагностика непальпируемых узловых образова-
ний молочных желез затруднительна и  поэтому,
наряду с производством обзорных маммограмм, тре-
бует применения специальных методик исследова-
ния. Важной проблемой программ маммографиче-
ского скрининга рака молочной железы, снижаю-
щей его чувствительность и специфичность, на сего-
дняшний день остается плотная паренхима железы.
Для решения этой проблемы требуется выполнение
дополнительных диагностических исследований, что
увеличивает общие затраты. В  последнее время
отмечается нарастающее повышение интереса
к  разработке систем компьютерного выявления
патологических образований (CAD — от  англ.
Computer-Aided Detection) на  лучевых изображе-
ниях [10–13]. Информационные технологии позво-
ляют обрабатывать изображение в целях оптимиза-
ции его восприятия в  виде отдельного фрагмента,
а  также с  краевым усилением, что повышает его
резкость. Возможность цифровой субстракции, т.е.
вычитания части деталей изображения, позволяет
сконцентрироваться на  главной зоне интереса.
Компьютерное распознавание увеличивает точность
расшифровки деталей при анализе маммограмм,
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Рис. 3. Контуры уплотнений тканей молочных желез,
полученные с использованием процедуры локально-
оптимальной пороговой обработки изображений: а — контур
злокачественного новообразования в теле молочной железы
пациентки в возрасте 46 лет; б — контур злокачественного
новообразования в теле молочной железы пациентки
в возрасте 52 лет; в — контур уплотнения паренхимы в теле
молочной железы доброкачественной природы пациентки
в возрасте 39 лет
DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND RADIOTHERAPY № 2 (9) 2018
44
обращая внимание врача-рентгенолога на потенци-
ально опасные участки, которые могли бы быть не
замечены, что в конечном счете помогает правильно
поставить диагноз и увеличивает шансы на сохране-
ние жизни пациента. Результат работы систем
CAD — привлечение внимания врача к зоне интере-
са на изображении, которое фиксируется пометками
на экране компьютера [1, 14–17].
В ходе проведенной работы по результатам анализа
рентгеновских маммограмм предикторами для их
обработки методами контурного анализа стали значи-
мые рентгенологические признаки злокачественных
поражений. Рентгенологическими паттернами рака
молочной железы для объемного образования
являются неровность, нечеткость контура опухолевого
узла с  наличием спикулообразных (лучистых) тяжей
по периферии и его неправильная форма (звездчатая,
амебовидная) [18, 19]. Использование метода контур-
ного анализа дает возможность получить количе-
ственную оценку результатов исследований.
Выводы. Рентгеновская маммография является
ценным методом в  диагностике злокачественных
опухолей молочных желез. Прогресс в  данном
направлении связан с  разработкой аппаратно-про-
граммных комплексов цифровой маммографии, поз-
воляющих диагностировать заболевания на  ранней
стадии с помощью компьютерной обработки изобра-
жений. Среди производителей таких комплексов
можно отметить «Медицинские технологии»,
«Рентгенпром», «ANALOGIGCORPORATION».
Однако подавляющее большинство лечебных учреж-
дений в  России в  настоящее время располагают
лишь пленочными маммографами, что не позволяет
получить результаты исследований в количественном
виде. Кроме того, алгоритмы обработки рентгенов-
ских маммограмм, реализованные в  современных
аппаратно-программных комплексах, представляют
коммерческую тайну фирмы-производителя меди-
цинской техники и отсутствуют в открытом доступе.
В связи с  вышеизложенным осуществление под-
хода с применением аналоговых маммографических
снимков для диагностики типа новообразований
молочных желез с  использованием современных
методов цифровой обработки изображений и теории
контурного анализа является актуальной задачей для
отечественного здравоохранения. Предложенный
на основе контурного анализа количественный под-
ход к диагностике злокачественных опухолей молоч-
ных желез повышает объективность принимаемых
решений и является перспективным.
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